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ISTRUZIONI per RIFRATTOMETRI OTTICI

L' indice di rifrazione, di un liquido contenente zucchero o altri solidi, e proporzionale alla sua
concentrazione. I rifrattometri manuali sono basati su questo principio e costruiti per essere in modo rapido
e semplice utilizzati per la misura della percentuale di zucchero, presente nei liquidi.

Risultano pertanto vari i campi di utilizzazione:

¢ Nelle industrie per il controllo della qualita delle materie prime usate e del prodotto finale per frutta,
miele, bevande, succhi ecc.

¢ Per i produttori di vino, cantine ,laboratori di analisi.

Descrizione:

1) PRISMA

2) SPORTELLINO PROTETTIVO
3) VITE DI TARATURA
4)
5)

RIVESTIMENTO
GRUPPO OCULARE, MESSA A FUOCO

@ @ ® o] 5

Aprire lo sportellino protettivo (2), pulire il prisma (1) attentamente con un panno morbido, fare attenzione
a non graffiare il vetrino del prisma.

Depositare qualche goccia di soluzione sul prisma e poi chiudere lo sportellino protettivo in modo da
spandere il liguido su tutta la scala del prisma.

Posizionare lo strumento verso una fonte luminosa e mettere a fuoco (5) fino a quando la gradazione pud
essere letta.

Mettere alcune gocce di acqua distillata sul prisma, con la vite di taratura fare coincidere la linea di
demarcazione con il 0,0%Brix (oppure 0,0% salinita).

Mod.102: usare una soluzione del 28,0 %Brix invece di acqua distillata.

Mod.104: mettere alcune gocce di soluzione monobromo-naftalene sul prisma principale, mettere il prisma
supplementare sul prisma principale appoggiando il lato liscio, chiudere lo sportellino, fare coincidere la
linea di demarcazione con 78,8 %Brix.

Per altri modelli usare uno standard con valore appropriato al campo di misura.

Avvertenze per I'uso del rifrattometro:

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare, adattare e calibrare lo strumento.

Usare l'avvertenza nel manovrare o trasportare lo strumento, di evitare urti, o di dimenticarlo esposto al
sole o vicino a fonti di calore.

Se lo strumento viene utilizzato per misurare soluzioni contenenti sostanze dannose
alle persone, adoperatelo con la massima cautela e pulitelo accuratamente e immediatamente dopo |’ uso.

Per ogni uso improprio dello strumento, la G. Bormac ,non sara responsabile dei risultati delle misurazioni o
di ogni altro danno causato.

Smaltimento degli apparecchi elettronici:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto questo simbolo non possono essere
smaltite nelle discariche pubbliche.
In conformita alla direttiva UE 2002/96/EC, gli utilizzatori europei di apparecchiature elettriche
ed elettroniche hanno la possibilita di riconsegnare al Distributore o al Produttore
|'apparecchiatura usata all’atto dell’acquisto di una nuova.
Lo smaltimento abusivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche & punito con sanzione
amministrativa pecuniaria.
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MODALITA' D'USO

Mettere una o due gocce Chiudere delicatamente
di- liquido sul prisma il coperchio

%
oy
O x X

Il-liquido deve spandersi
su tutta la superficie
del prisma

===

Guardare la scala attra-
verso 1'obiettivo di
messa a fuoco

5 Leggere la scala nel pun- Pulire il j;:risma con un
to inw#cui la linea di di- panno bagnato- - -
visione la attraversa

2/4 Rifrattometri ottici
Ver. 2.2 Settembre 2012

Via Vinciguerra, 45 62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490 | Fax 071 7574340

www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it




CENTRO

Iit

tro

imicacen

CHIMICA
www.ch

s 9
T N
- o

‘- = . . L3 - ..ﬂlu_ E
_..mp u'9gz EXT: €6LEL E E
i fo e Lot o L' 3t 7 9lhL 3s6S¢ | - g g

16z 2'sz 9zig'L : ‘2 4 A §5656" L 28
LVl Libnz gz - ‘ 9'6 e s =L =4
o'sz geiete 5 - . z = i

. . . ‘ w* toaL g 15 £26GE" L s R
s'uL Lz g2 o2le'L s gel ‘L sa6¢" E N 5
tht Q*Crz 4 ' (44 Ltgse oL C= 3 ~ =+

"2 3'42 aLlgte, 2 ot : S5t : [

. ‘ . ‘ 2 6'egL ERED §4345"L R >
gim 0'¢kz ' 42 cLigte e LieeL 9'st GessitL 2 M~
(e €lonz 2'nz 60LE*L mo..o §h Lo ntoL €eLsetL a .y
o4t g'acz o'4z 650Lg'L g e 2'st 0945%° L 5
6'cL 8'sce ‘¢ cs g'a 2 ont o . =

: . g <z seoletL a'g ot c'aL galss’L x
L6 v'ecz 9'¢z L663¢ L : i gtcL 9656¢" L tig
9'¢L Liigz ‘g 5569¢* e ot ‘ -

: L -3 69¢€° L . 9%zt 951 n955¢L
m.n_. 4622 2'¢ce 2269¢tL ¢.m :.o..u n'GL LEaget L .
e #'o2z o'cz Bes9Et L €9 ‘aer 2 T 5
2icL L 22 8'zz 4589 L ) m.mm_.. avaL proei s B
0'cL Lhize 9'z2 02996 " L o'a iy s geesitL el 5
642L §i6iz u'zz LalactL m_m. ol i €ossE L ~ B

L e 3
gz m.&m ziee nmhmn... oy cvian b e 20500 2 B
m.m_. g'yLle o'ze BLLgc’L . ¢z 2t hL o550 — N
stzL gtaLz e'Lz g%9¢tL s SSea i 8045t N £
nieL 2'oLe ‘iz 2sct L €d 6tzaL a'cL S 5
2tz 64402 wiz aLose'L 2d R iy Znceety LN e
Lz 4502 m”_.m ggsoctL w.m statt e cLecetL £
olet €coz o'Lz LggoetL o clart 2t 29265t L - N =
9*eL L*Loz 8'oz BLS9etL i - et o'l o525etL o
Ll m”mmr ‘oz #345¢4 L b3 2200 8'zL 6LzSe L 2 W
9'LL §s6L $oz LSr9EtL o o ot 9%zt LBLGE L ‘s
#iL 2!t 2toz duigetL e 6'a0L il st = 2
m.rr 6*L6L ooz #8€9¢" L N Lol 2izL HZLEEtL =B
Z'L AL 8'6L LgeoctL e f ' e = H
o' *'43L 9'6L BLEIE L b e i naomm_p S H
¥ ; N
6o LigaL oL #329¢° 1 ot A o taogct =
8oL 8'zaL 2'6L L629¢* L M.n. s bt 56HEE L ol =
9'oL 5t oau o'6L 8Lz9cttL Sie avee — gacHesL S
st €talL g'aL 6LI¢tL e 2ize oLl LEBHESL s B
#roL 0'sdL 9'aL 25L9¢° L m.m ol oL o0anctL &
m.m_, M.nm_. ,.__”m_\ CBLLSERL Y m.mm a‘oL clgwctt ©
L véL 2'aL 9809¢* 4 y . . ne
0'aL e o'aL €509¢*L b K e 4 By
2'6 0'49L gtdL 0205¢*1L 9 e ‘ Sl et o
8t c'z3 o‘oL VAL %
o7 @
(oabfr 4ad au d i BZ(u k&
aL..:n....u:n nc. st . oxw_..:_ puRgELLy ]2 o._..__uu:uﬁemﬂ_””a__u.uw \..A HEE agopTespTdL @
_.......,““_““r_ﬁu._.u_d_””m R . LRSd T Lt §p amvq ey(ay oayrp % ApRED 1P 3rpur. &
~Ftoate fpra? ug) o.._e.—u_.,.ua”u P SO, ﬂw,,..“".“w"“u“““u.u:“.w_u s Ine T m
2rsqeyosd gaoagy W ey v wanyyaq _« *tiqeqesd feaa(y L i) winy19 M
=
( SEWINYC ) VAN, O ILSOW ( SEWINYC ) VAN, ILSOW

IEN HTIEINZLLO TO0DTY Id dT1I4YE0dd OLNNILNOD
4 OWHEHOONZ T4 FHONAL ‘IOTHIAWOLLYHATY THOTVA

TUN ATIAINILLO TO0DTV Id JTIAVAOHd OLNNILNOD
i OUIHOONZ Id FUONAL ‘IDTHIAWOLLVHATH IHOTVA



CHIMICA @ CENTRO

www.chimicacentro.it

«pls. |BRIX| BE' |BABO p.s. |BRix | BE' | paso {| P.s [BRIX BE' BABO
1000.0 |0 o |o 1044.3 | 11 6.11 | 9.1 ||1092.3 | 22 12.17  ||18.7
1000.7 | 0.2 | 0.11'|0.15 1045.1 | 11.2 [ 6.22 | 9.3 ||1093.2 | 22.2 [12.27 [18.87
1001.5 [ 0.4 | 0.22 | 0.30 1045.9 | 11.4 | 6.33 Jgi5¢ [[1092.1 [ 22.47 |12.38 ¢ [l18.04
1002.3 | 0.6 | 0.33 |0.45 1046.8 | 11.6 | 6.44 | 9.7 |[1095.07| 22.6 [12.49 [ 19.21
1003.1 | 0.8 | 0.44 |o.60 || 1047.6 | 11.8 | 6.55 [ 9.4 "||1095.9 | 22.8 [12.60 [(19.33
1003.9 | 1 0.55 |0.75 1048.5 | 12 }5.55' 10.1 || 10%6.9 | 23 1271 19.55
1004.6 | 1.2 | 0.66 |0.90 ||| 1049.3 12.2 | p.77 |[10.28 || 1097.8 | 23.2 [12.82 19.72
1005.4 | 1.4 | 0.77 |1.05 1050.2 12.4 | 6.88 (10.46 || 1098.7 | 23.4 [12.93 19.89
1006.2 | 1.6 | 0.88 [1.20 1051.0 | 12.6 | k.99 " 10.64 |[1099.6 | 23.6 [13.04 {/20.06
1007.0 | 1.8 | ©0.99 |1.35 - || 1051.9 | 12.8 | 7.10 [ 10.82 || 1100.5 | 23.8 [13.15 |[20.23
1007.8 | 2 a 0 i S 1 17 1052.7 13 7.21 [11 1101.5 | 24 '13.26 20.4
1w008.5 | 2.2 | 1.22 |1.66 1053.6 | 13.2 | 7.32 [ 11.18 || 1102.4 | 24.2 [13.36 [ 20.58
1009.3 | 2.4 [ 1.33 [1.82 1054.4 | 13.4 | 7.43 [111,35 ||1103.3 [24.4 [13.47 ([20.72

24.6 [13.58 [[20.88
13.69 [[21.04
13.80 |[21.20

_1010.1 2.6 1.44 |1.98 1055.3 13.6 | 7.54 11.54 || 1104.2
1010.9 | 2.8 | 1.55 [2.14 1056.1 | 13.8 | 7.65 |[11.72 [|1105.1 24.8,
25 23

1011.7 | 3 1.67°12.30 - |l 1057.0 | 14 . .77.4{11.9_|[1106.1 :

1012.5 | 3.2 |1.78 |2.46 -1057.8 14.2 | 7.88 {12:06-|1107.0 |25.2 [13.91 21.36
1013.3 | 3.4 | 1.89 |2.62 '1058.7 14.4 | 7.09 12.22 ({1107.9 |25.4 [14.02 21,52
1014.1 | 3.6 |27 |2.78 || 1059.6 14.6 | 8.10 |12.38 ||1108.8 |25.6 |14.13 ‘| 21.68
1014.9 | 3.8 | 2.11 |2.94 1060.4 14.8 | B.21 [12.54 |[1109.7 |25.8 [14.24 21.84
1015.7 | 4 2.23 (3.10 1061.3 | 15 8.32 {12.70 ||1110.7 |26 14.35 |22
1016.5 | 4.2 | 2.34 [3.26 1062.2 15.2 | g.43 |12.86 ||1111.6 |26.2 [14.45 22.18
1017.3 | 4.4 |2.45 [3.42 1063.0 15.4 | 8.54 }13.02-||1112.5 |26.4 {14.56 _|22.36
1018.1 | 4.6 |2.56 [3.58 1063.9 15.6 | 8.65 {13.18 ||1113.5 |26.6 |14.67 22.54
1018.9 | 4.8 |2.67 [3.74 1064.8 15.8 | 8.76 }13.34 |[1114.4 |26.8 [14.78 22.72
1019.7 | 5 2.78 |3.90 1065.7 16 B8.87 .| 13.5 1115.4 |27 14.89 22.90
1020.5 | 5.2 |2.89 [4.06 1066.5 16.2 | 8.08 "{13.66 || 1116.3 |27.2 |15 23.08
1021.3 | 5.4 |3.00 |[4.22 1067.4 16.4 | 9.09 [13.82 |[1117.2 [27.4 l15.11 23.26
1022.1 5.6 |3.11 [4.38 1068.3 16.6 | 9.20 |{13.98 ||1118.2 |27.6 [15.22 23.49
1022.9 | 5.8 |3.22 [4.54 1069.1 16.8 | 9,31 {14.14 ||1119.1 |27.8 }!15.33 23.62
1023.7 6 3.34 (4.7 1070.0 17 9.42 |14.30 |{1120.1 |28 15.44 23.8
1024.4 | 6.2 [3.45 |4.86 1070.9 17.2 | 9.53 l14.46 |[1121.0 [28.2 i15.54 23.97
1025.1 | 6.4 |3.56 [5.02 1071.7 17.4 | 9.64 |14.62 |[1122.0 |28.4 [15.65 24,14
1025.8 | 6.6 |3.67 |5.18 1072.6 17.6 |9.75 |14.78 |[1122.9 |28.6 !15.76 04,31
1026.5 | 6.8 |3.78 |[5.34 1073.5 17.8 |9.86 |14.94 ||1123.9 .|28.8 fls.a? 24.48
1027.9 § 7 3.80 [5.50 1074.4 18 9.97 |15.1 1124.9 |29 {15.98 04 .65
1028.0 | 7.2 |4.00 [5.66 1075.2 18.2 |10.08 |15.29 [|1125.8 |[29.2 |16.09 04,82
1028.7 | 7.4 |4.11 [5.82 1076.1 18.4 |10.19 |15.48 ||1126.8 (29.4 !1&.20 >4.90
1020.a | 7.6 |a.22 [5.98 1077.0 |18.6 |10.30 |15.67 ||1127.7 |20.6 i16.31 bs.15
1030.1 | 7.8 |4.33 [6.14 1077.9 18.8 |10.41 |15.86 ||1128.7 {29.8 '16.42 05,33
1030.9 | 8 4.45 5.3 1078.8 19 10.52 |16.05 [|1129.7 |30 '16.53 D5.,5
1031.8 | 8.2 |4.56 [6.48 1079.7 19.2 |10.63 |16.24 [|1130.6 |[30.2 :16.63 ps.ﬁ?'
1032.7 : B.4 |4.67 [6.66 1080.6 19.4 |10.74 |16.43 ||1131.6 {30.4 .16.75 P5.84
1033.6 | B.6 |4.78 [6.84 1081.5 19.6 [10.85 [16.62 |[1132.5 |30.6 16.85 P6.01
1034.5 | 8.8 [4.89 [7.02 10’32_.4 19.8 [10.96 |16.81 ||1133.5 |30.8 16.96 b6.18
1035.5 i 9 5.00 [7.20 1083.3 20 111.07 |17 1134.5 |31 17.07 b6. 35
1036.4 | 9.2 |5.11 .38 [11084.2 |20.2 '|77.1g |17.17 |[1135.4 i31.2 17.17 bs.s2
1037.3 9.4 |5.22 .56 1085.1 20.4 117,29 |17.34 ||1136.4 |31.4 17.28 b6 .69
1038.2 | 9.6 [5.33 .74 1086.0 |20.6 |3137.40 |17.51 |{1137.3 I31.6 17.39 |h6.86
1039.1 | 9.8 [5.44 [7.92 1086.9 20.8 |31.s1 (17.68 [[1138.3 .31.8 17.50 b7.03
1040.1 | 10 |5.56 PB.1 1087.8 |21 11.62 |17.85 ||(1139.3 32 17.61  p7.20
1040.9 10.2 |5.67 B.3 1088.7 21.2 31,73 |18.02
1041.7 i 10.4 |5.78 B.s5 1089.6 21.4 |11.84 |18.19
1042.6 l 10.6 [|5.89 .7 1090.5 21.6 |17.95 |18.36
1043.4 10.8 5.00 8.9 1091.4 121.8 |15 ac 112 82
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